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Clinical Process

APPOINTMENT 4  Trinia™ Bar Try-In WITH TEETH APPOINTMENT 5  Final Prosthesis INSERTION

The lab will then finish the gingiva with composite or acrylic.

The lab will then fabricate a milled TRINIA™ bar with waxed teeth over milled parallel abutments, and wax teeth over TRINIA™ bar.

APPOINTMENT 3  WAX Teeth Arrangement TRY-IN

The lab will then fabricate a wax denture setup.

APPOINTMENT 1  RIDGE IMPRESSION APPOINTMENT 2  MARK WAX RIM

The lab will then fabricate a wax rim / bite block.

PERMANENTLY CEMENTED TRINIA™ PROSTHESIS

Post Insertion Radiograph

Permanent TRINIA™ prosthesis is used to orient and initially seat  
 abutments prior to the cementing of the TRINIA™ prosthesis.

Insert prepped abutments and try-in wax teeth arrangement  
 on  milled TRINIA™ bar. Record gingival shade and photo of  
 frontal and profile views.

Make adjustments to wax denture setup. Make implant level impression. Confirm:  ■  Phonetics   ■  Esthetics   ■  Function

Make impression of the ridge for a wax rim. Mark wax rim prior to recording occlusal relationship with:  
 ■  Smile Line  ■  High Lip Line  ■  Midline  ■  Accurate Bite
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The solution for metal-free CAD/CAM restorations



Nowa koncepcja 
tworzenia konstrukcji – Trinia

Transformacje w obrębie prac implantologicznych

Gdyby nie eksperymenty, rozwój wielu dziedzin, jakiego obecnie doświadczamy,
byłby niemożliwy. A jak to się odnosi do obszaru stomatologii?
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  fot. 3. Korony ceramiczne 
osadzone na belce z Trinii

  fot. 4a. Korony osadzone
na belce. Przygotowany otwór 
na śrubę

  fot. 4b. Korony osadzone 
na belce z Trinii

  fot. 4c. Korony Zirro osadzone 
na belce. Widok boczny

Czy potrafimy eksperymento-
wać? Mimo, że ciekawość jest nie-
odzownym czynnikiem naszego 

życia, wielu z nas nie chce podejmo-
wać prób zastosowania nowych ma-
teriałów i  technologii. Taki stan nie-
rzadko wiąże się z przyzwyczajeniem 
do starych, sprawdzonych metod, któ-
re znamy i czujemy się z nimi bezpiecz-
nie. Jednak gdyby nie  eksperymenty, 
rozwój wielu dziedzin, jakiego obecnie 
doświadczamy, byłby niemożliwy. A jak 
to się odnosi do obszaru stomatologii?

Obserwacja prowadzona przez wiele 
lat pozwoliła zweryfikować te techno-
logie i materiały, których zastosowanie 
daje gwarancję oczekiwanych efektów. 
Trudno nie zgodzić się z tym, że wiele 
firm, chcąc zabłysnąć z  nowościami, 
wprowadza materiały nie zawsze po-
trafiące zaskoczyć użytkownika. Mniej-
szy problem, kiedy te materiały wyma-
gają niewiele dopracowania, aby stały 
się w pełni akceptowalne. Inaczej jest 
w przypadku, gdy produkty maksymal-
nie odbiegają od założonych celów. 

W  mojej 27-letniej praktyce zawodo-
wej spotkałem wiele „niewypałów”, któ-
re wchodziły na rynek z wielkim hukiem, 
a zaraz po konfrontacji z trudną rzeczywi-
stością były po cichu wycofywane. 
Innym problemem jest przekonanie, 
że wszystko, co nowe, jest złe i nie za-
stąpi starych, uznanych technologii czy 
materiałów. 
W  niniejszym artykule skupimy się 
na transformacji w obrębie prac implanto-
logicznych, a w szczególności rozległych 
prac opartych na wielu implantach. 
Przez dziesięciolecia w  tym zakresie 
prym wiódł metal przetwarzany w róż-
nych technikach obróbczych. Chociaż 
mamy do dyspozycji techniki CAD/CAM 
otwierające nam drogę do frezowania 
lub spiekania metalu, większość kon-
strukcji jest odlewana. Znawcy odlew-
nictwa doskonale wiedzą, jak trudne 
jest uzyskanie idealnego odlewu w na-
szej pracowni. Deformacje odlewu, które 
występują pomimo zachowania wszyst-
kich procedur, często wymagają czaso-
chłonnych czynności, aby konstrukcja 
pasowała idealnie. Jednym z takich za-
biegów jest oddzielenie części łączni-
ka od reszty konstrukcji. Jest to możli-
we przy wcześniejszym przygotowaniu 
łącznika (odlew lub dostosowanie stan-
dardu) i wklejenie go w odlaną konstruk-
cję. Nie musimy się martwić o ewentu-
alne wypaczenie konstrukcji, ponieważ 
neutralizacja napięć powierzchniowych 
nastąpi poprzez warstwę kleju. Tak przy-
gotowana konstrukcja może być połą-
czona na modelu lub w jamie ustnej pa-
cjenta. Należy pamiętać, aby zespolenie 
nastąpiło po  napaleniu ceramiki, po-
nieważ jakiekolwiek działanie wysokiej 
temperatury wypali zastosowany klej 
kompozytowy. Osobiście jestem zdecy-
dowanym przeciwnikiem bezpośred-
niego licowania ceramiki na konstruk-
cji. Po pierwsze – utrudniamy naprawę 
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fot. 1

fot. 2

  fot. 1. Konstrukcja z Trinii

  fot. 2. Czapeczki z tlenku cyrkonu 
na belce z Trinii

fot. 3

fot. 4a

fot. 4b

fot. 4c
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  fot. 5. Przejście światła w materiale

  fot. 6. Gotowa praca implantologiczna. Licowanie kompozytem

  fot. 7. Gotowa praca implantologiczna. 
Licowanie koronami ceramicznymi. 
Widoczne zamontowane elementy multi unit

  fot. 8a i 8b. Gotowa praca 
implantologiczna. Niekorzyst-
ne położenie śrub nie pozwala 
wkleić koron w pracowni den-
tystycznej. Zamontowanie ko-
ron nastąpi w jamie ustnej pa-
cjenta po przykręceniu belki 
do implantów.

fot. 8a

w przypadku jakiegokolwiek uszkodze-
nia ceramiki, gdyż praca powinna w ca-
łości trafić do  pracowni dentystycznej. 
Na ten czas pacjentowi należy zapew-
nić uzupełnienie zastępcze, które jednak 
nierzadko utrudnia mu funkcjonowanie. 
Po drugie – sklejone wcześniej elementy 
zostaną podczas napalania rozdzielone. 
Po trzecie – belki hybrydowe to zazwy-
czaj odbudowy o ogromnej masie me-
talu, co w porównaniu z ilością ceramiki 
powoduje ogromne napięcia termiczne 
podczas napalania i studzenia. Taki stan 
niejednokrotnie skutkuje mikropęknię-
ciami ceramiki, które ujawnią się w kolej-
nych latach użytkowania. 
Problem miał rozwiązać okrzyknię-
ty rewolucją tlenek cyrkonu. Niestety 
– wiele lat stosowania tego materiału 
obnażyło jego wady. Z biegiem czasu 
zweryfikowano zasadność zastosowa-
nia tlenku cyrkonu. Zbyt wysoka twar-
dość i kruchość eliminują ten materiał 
z  prac implantologicznych. Już teraz 
badania łączników implantologicznych 
wykonanych w całości z tego materia-
łu pokazały, jak wielki ich procent uległ 
złamaniu. Obecnie w wielu krajach za-
kazane jest stosowanie łączników peł-
nocyrkonowych. 
Implantologia kieruje się własnymi 
prawami. Nie występuje tu  naturalna 
amortyzacja, ponieważ implant wpro-
wadzony bezpośrednio do  kości nie 
wykonuje mikroruchów jak naturalny 
ząb. Dlatego prace na tak sztywnych fi-
larach, w połączeniu z kruchym mate-
riałem konstrukcyjnym, rokują wielo-
ma powikłaniami zarówno w obrębie 
implantów, jak i  samych prac prote-
tycznych. 
Wiele firm szuka idealnego rozwiązania, 
aby nowe materiały łączyły w sobie wy-
soką wytrzymałość, elastyczność i bio-
kompatybilność.

Trinia – materiał przyszłości? 

Moje pierwsze doświadczenia z tym ma-
teriałem miały miejsce 3 lata temu. Kie-
dy dostałem pierwszą próbkę, tak jak 
wielu z nas, podszedłem do niej z dużą 
rezerwą i ostrożnością. Czas pokazał, jak 
bardzo się myliłem. Materiał łączy w so-
bie wszystkie wymienione wyżej ce-
chy materiału idealnego. Moje krótkie, 
aczkolwiek już trzyletnie doświadcze-
nie w zakresie pracy z tym materiałem, 

skutecznie oddaliły mnie od stosowa-
nia konstrukcji metalowych, a tym bar-
dziej z tlenku cyrkonu. Trinię wykorzy-
stuję przede wszystkim w odbudowach 
na implantach. Mimo tego, że nie mo-
żemy na niej bezpośrednio napalać ce-
ramiki, sposoby licowania są dowolne. 
Konstrukcja może być licowana kompo-
zytem lub odpowiednio przygotowana, 
aby nakleić na  niej korony wykonane 
z press, e.max czy cyrkonu. Z racji koloru 
Trinii-A2 i jej przeświecalności uzyskuje-
my bardzo wysokie walory estetyczne.
Trinia może być obrabiana tylko w tech-
nice CAD/CAM. W tym celu należy przy-
gotować odpowiednio projekt w pro-
gramie CAD, a  następnie, korzystając 
ze strategii wycinania tlenku cyrkonu, 
poddać ją obróbce w maszynie. Trinia 
powinna być projektowana z  pozycji 
Ti-base lub Multiunitu. 
Dalsza obróbka po  frezowaniu może 
być wykonana za  pomocą węglików 
spiekanych z grubym nacięciem. Przed 
licowaniem kompozytem zaleca się pia-
skowanie powierzchni i  poddanie jej 
wytrawieniu. Jeżeli wymagana jest mo-
dyfikacja koloru, wskazane jest zastoso-
wanie opakerów barwiących.
Wykonałem ponad 150 odbudów bel-
kami hybrydowymi z zastosowaniem 
Trinii z różnymi typami licowania: kom-
pozytowe licowanie zębów i  dziąsła 
oraz ceramiczne korony i kompozyto-
we dziąsła. W żadnym z przypadków nie 
było potrzeby naprawy uszkodzonego 
licowania. Co ważne, uwagi pacjentów 
po pewnym czasie użytkowania okre-
ślały prace protetyczne jako podobne 
do własnych zębów ze względu na mini-
malne ugięcie się konstrukcji. To w pełni 
oddaje sens zastosowania tego materia-
łu i potwierdza jego zalety. Osiągnięta 
amortyzacja chroni implanty przed nad-
miernymi obciążeniami, a także chroni 
ceramikę przed odpryskami.

Etapy pracy – fotorelacja
Poszczególne etapy pracy z tym mate-
riałem pokazują kolejne zdjęcia. Ważne 
jest , aby przygotowana konstrukcja za-
chowała odpowiednią podbudowę pod 
przyszłe licowanie. W tym celu warto za-
stosować wcześniej przygotowany wax-
-up, który możemy skanować i zreduko-
wać do wybranej grubości. Tak jak wiele 
materiałów konstrukcyjnych, Trinia wy-
maga odpowiednich łączeń i  grubości 

fot. 5

fot. 6

fot. 7
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ścian koron. W tym wypadku należy za-
stosować odpowiedniki jak przy konstru-
owaniu prac z tlenku cyrkonu. Pomimo 
swojej elastyczności i odporności na ze-
rwanie warto pomyśleć o lekkim pogru-
bieniu miejsc szczególnie wrażliwych 
na działanie sił. 

Kolorystyka
Jak wspominałem, Trinia ma jeden kolor, 
który odpowiada zabarwieniu A2. Do-
puszczalne jest modyfikowanie koloru 
opakerami i odpowiednimi farbami do-
barwiającymi. Przy założeniu, że  nasze 
licowanie będzie kompozytem, proces 
przygotowania konstrukcji wymaga iden-
tycznego postępowania jak w przypadku 
konstrukcji metalowej. 

fot. 8b

Każdy, kto chociaż raz spróbuje pracy z tym materiałem uzyska pozytyw-
ne, przewidywalne efekty. Zachęcam do przełamania stereotypów, że tyl-
ko metal nadaje się na rozległe konstrukcje. � n
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